
ГЦИ СИ ОАО «НИИТеплоприбор» 

УТВЕРЖДАЮ 

сУ9-- 201 lг 

Государственная система обеспечения единства измерений 

РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

РСМ-05 

МОДИФИКАЦИИ РСМ-05.03, РСМ-05.05, РСМ-05.07, 

Методика поверки 

эс 99556332.001.000 МП 

Москва 












































